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Indication characteristic for a heat cost distributor

evaporation. A further lack is the poor correlation between indication speed and radiator power.
For these reasons industrial development of devices is going on which try to avoid the
disadvantages of the evaporators. Surely such heat cost distributors are much more expensive,
and therefore much less charming than evaporator-type ones.

Finally, in addition to these technical statements I would like to mention some legal
requirements regarding heat meters and to give a hint for narrowing the errors in case
of heat cost distributors.

As to heat meters, legal specifications do already exist in a few European countries such
as in Austria. Almost any of them are based on the OIML Recommendation [9]. The latter starts
from the principle that the error limits of the heat meter can be set depending on the
difference bstween input and output. Here, a constant error of = 3 per cent is admissible
for the volume measurement component. In Austria these ideas have been adopted in
principle and verification regulations have been issued including error limits for the
heat meter and its components, respectively.

These regulations are in force since April 1984 [10]. The corresponding error limits for
verification are shown in Table 1.

Now, whereas in case of heat meters legal requirements do exist almost everywhere
throughout Europe, the situation concerning heat cost distributors is completely different.
These devices are indeed in use since about 60 years but just in the last years people
made investigations regarding their reliability. To take the next step, some kind of stan-
dardization was done, the culmination being the standards DIN 4713/14 in the Federal
Republic of Germany [11]. Unfortunately, it turned out that the deficiency of this measure-
ment approach can hardly be eliminated though, actually, in the most cases it has nothing
to do with the devices themselves but rather comes from improper installation on the radiator
and from handling and also from the identification of the radiators within the heating
equipment. Moreover, a control similar to that given by verification of heat meters is
still missing. Nevertheless, standardization seems 1o be a first and quite useful step. At
present time the two German standards are revised as they proved to be quite inefficient
in their original wording.
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As far as Austria is concerned, people have waited some time hefore making such standards,
and just recently a standardization committee was established the aim of which is to elaborate
pertaining specifications. The basic considerations underlying that program are the following :
Each type of heat cost distributor is connected with a systematic indication error given
by the specification. This situation is illustrated in Fig. 19 showing the characteristics of
indication. Besides the ideal characteristics, being a straight line with regard to the power,
the real characteristics are recorded. The difference between the two curves is the systematic
indication error.

The systematic error is bounded by the first requirement : it should not exceed + 3
per cent of the standard power of the radiator.

However, the actual indication error does not embody only the systematic error, but
there is another portion involved depending on the manufacturing tolerances of each
individual piece. In the same way as for heat meters, it is convenient to let this error
depend on the difference between surface temperature and room temperature. The allowable
errors as put in the Austrian draft standard M 5925 are shown in Table 2.

Table 1
VERIFICATION LIMITS FOR HEAT METERS

1. For complete heat meters

Temperature difference maximum permissible
between input and errors for the heat
output AT energy (%)

AT < AT < 10 K + 5
10 K < AT < 20 K = 4
20 K < AT < AT, ] + 35

2. The heat meter is a combination of a volume meter and a calculation unit with integrated
temperature sensors

maximum permissible

Temperature difference errors for the calculation
between input and unit and the temperature sensors
output AT (%)
AT < AT < 10 K + 3
10 K € AT < 20 K £ 2
20 K € AT < AT, + 15

The maximum permissible error for the volume part is dependent of the volume flow V :
Vow SV < V,: £59%

V.S VKV, :+39%

max *

3. The heat meter is a combination of a volume part, sensors for temperature difference
between input and output and a calculation unit

Temperature difference maximum permissible errors for
between input and the calculation the temperature
output AT unit (%) difference sensors (%)
AT € AT < 10 K * 2 + 2
10 K < AT < 20 K =15 + 1
20 K < AT <€ AT, * 1 + 0,5

The maximum permissible errors for the volume part are the same as in point 2.
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Table 2
ERROR LIMITS FOR A HEAT COST DISTRIBUTOR

Systematic error :

PN/I10<P<PN/3:i50/0
Py/3 S P <Py 3%
Individual error for the over-temperature ATy:
Temperature difference maximum permissible error
between the surface sensor (%)
and the sensor for the room
temperature : ATy
5K < ATy < 10K = 10
10 K € ATy < 20 K + 5
20 K < ATy € ATgx + 3
Py is the heat power under standard conditions,
ATy n is the over-temperature for the standard state.
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List of symbols

58

heat power (dissipation)

mass flow

enthalpy

enthalpy of the input flow

enthalpy of the output flow

enthalpy difference between input and output
volume

volume flow

specific heat (coefficient of specific heat under constant pressure)

density

heat transfer coefficient
temperature

temperature of the input flow
temperature of the output flow
heat current

heat fransfer number

area

temperature difference between input and output

temperature difference in the input and output pipe by cooling through a

heat conducting bridge

error

over-temperature

constant

emissivity of the radiator surface
emissivity of the surrounding walls
effective emissivity

coefficients for the radiated part of heat power
coefficients for the convective part of heat power

coefficients for throttled and joining conditions of a radiator
approximation for the heat power by the exponential law

area of the radiator

area of the surrounding walls
emissjon part of the heat power
emission constant for the black body radiation
temperature of the radiator surface
wall temperature

over-temperature of radiation
evaporated mass flow

constant

temperature of the evaporated liquid
steam pressure of the liquid
atmospheric pressure

Bulletin OIML Ne 99 - Juin 1985



INFORMATIONS

NOUVEL ETAT MEMBRE

Nous avons le grand plaisir d'informer nos lecteurs que le Ministére des Rela-
tions Extérieures de la République Francaise a recu l'instrument d’adhésion de Ia
REPUBLIQUE POPULAIRE de CHINE & la Convention instituant ['Organisation Inter-
nationale de Métrologie Légale. Cette adhésion, devenue effective le 25 avril 1985,
porte & 75 le nombre des Etats Membres et Membres Correspondants de notre
Institution.

Le Gouvernement de la REPUBLIQUE POPULAIRE de CHINE désignera prochaine-
ment son Représentant au Comité International de Métrologie Légale.

MEMBRES DU COMITE

REPUBLIQUE de COREE — Monsieur CHANG Ki-Jung a remplacé Monsieur KIM
Sung-Hwan comme Représentant de son Pays au CIML. Nous adressons au nouveau
Membre du Comité nos meilleures salutations de bienvenue.

ETATS-UNIS D’AMERIQUE

Un cours de formation international en métrologie légale sera organisé du
16 septembre au 11 octobre 1985 a Franklin University en collaboration avec Toledo
Scale Co. et le département des poids et mesures de Columbus, Ohio.

Pour informations, écrire a :

The Institute for Weights and Measures
Frankiin University

201 S. Grant Avenue

Columbus, Ohio 43215

ROYAUME-UNI

Une conférence sur les mesures de débits des gaz et des liquides sera orga-
nisée par le National Engineering Laboratory du 9 au 12 juin 1986.

Pour informations, contacter :

Conference Section, National Engineering Laboratory
East Kilbride
Glasgow G75 OQU

IMEKO

Comme nous l'avons annoncé précédemment, la conférence sur les mesures
des débits (TC 9) intitulée FLOMEKO 85 aura lieu & I'Université de Melbourne, Australie,
du 20 au 23 aoli 1985.

Le 5&me symposium international sur la théorie des mesurages (TC 7) avec
le titre « Intelligent Measurement » aura lieu & I'Université Friedrich-Schiller a Jena,
Rép. Dém. Allemande du 10 au 14 juin 1986.

Le 11éme Congrés mondial d'IMEKO se tiendra & Houston, Texas, USA du 16 au
21 octobre 1988.
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INFORMATION

NEW MEMBER STATE

We are pleased to let our readers know that the French Ministry of External
Relations has received from the PEOPLE'S REPUBLIC of CHINA the Instrument of
Accession to the Convention establishing OIML. This accession is effective from
25 April 1985 and brings to 75 the number of Member States and Corresponding
Members of our Institution.

The Government of the PEOPLE'S REPUBLIC of CHINA will designate soon his
Bepresentative on the International Committee of Legal Metrology.

COMMITTEE MEMBERS

REPUBLIC of KOREA — Mr CHANG Ki-Jung has replaced Mr KIM Sung-Hwan
as Representative of his country on the CIML. We express our best wishes of welcome
to the new Committee Member.

U.S.A.

An international training course will take place from September 16 to October 11,
1985 at Franklin University in cooperation with Toledo Scale Co. and the Weights
and Measures Department of Columbus, Ohio.

For information write to

The Institute for Weights and Measures
Franklin University

201 S. Grant Avenue

Columbus, Ohio 43215

UNITED KINGDOM

A conference on flow measurements of gases and liquids will be held at the
National Engineering Laboratory 9-12 June 1986.

For information contact

Conference Section, National Engineering Laboratory
East Kilbride
Glasgow G75 OQU

IMEKO

As previously announced the FLOMEKO 85 Conference on flow measurements
(TC 9) takes place at the University of Melbourne, Australia 20-23 August 1985.

The 5th international symposium on measurement theory (TC 7) with the title
« Intelligent Measurement » will take place at Friedrich-Schiller University in Jena,
GDR, 10-14 June 1986.

The 11th IMEKO World Congress will take place at Houston, Texas, USA 16-21
October 1988.
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REUNIONS

Groupes de travail Dates

SP 30 Mesures physico-chimiques

et ses secrétariats-rapporteurs 9-14 sept. 1985

SP7 -Sr4 Instruments de pesage a fonctionne-

ment non automatique 10-12 sept. 1985

SP12 - 8r7 Thermométres médicaux 24-26 sept. 1985

SP5D -Sr1 Compteurs et ensembles de mesure
de liquides autres que l'eau & cham-
bres mesureuses ou a turbine

SP5D -Sr7 Méthodes et dispositifs de vérifica-
tion des instrumenis de mesure de

25-29 nov. 1985

liquides
Conseil de la Présidence 23-24 sept. 1985
Conseil de Développement 14-15 avril 1986

21gme Réunion du Comité International de Métro-

logie Légale 16-18 avril 1986
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PUBLICATIONS

Vocabulaire de métrologie [égale
Vocabulary of legal metrology

— Vocabulaire international des termes fondamentaux et généraux de métrologie
International vocabulary of basic and general terms in metrology

RECOMMANDATIONS INTERNATIONALES
INTERNATIONAL RECOMMENDATIONS

Rl

1

NO

10 —

11 —

12 —

Poids cylindriques de 1 g & 10 kg (de la classe de précision moyenne)
Cylindrical weights from 1 g to 10 kg (medium accuracy class)

Poids parallélépipédiques de 5 & 50 kg (de la classe de précision moyenne)
Rectangular bar weights from 5 to 50 kg (medium accuracy class)

Reglementation métrologique des instruments de pesage & fonctionnement non

automatique

Metrological regulations for non automatic weighing instruments

Fioles jaugées (a un trait) en verre
Volumetric flasks (one mark) in glass

Compteurs de liquides autres que l'eau & chambres mesureuses
Meters for liquids other than water with measuring chambers

Prescriptions générales pour les compteurs de volume de gaz

General specifications for volumetric gas meters

Thermométres médicaux (& mercure, en verre, avec dispositif 3 maximum)
Clinical thermometers (mercury-in-glass, with maximum device)

Vérification et étalonnage des blocs de référence de dureté Brinell
Verification and calibration of Brinell hardness standardized blocks

Vérification et étalonnage des blocs de référence de dureté Vickers
Verification and calibration of Vickers hardness standardized blocks

Vérification et étalonnage des blocs de référence de dureté Rockwell B
Verification and calibration of Rockwell B hardness standardized blocks

Vérification et étalonnage des blocs de référence de dureté Rockwell C
Verification and calibration of Rockwell C hardness standardized blocks

14 — Saccharimeétres polarimétriques

62

Polarimetric saccharimeters
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15 —

16 —

17 —

18 —

19 —

22 —

23 —

24 —

25 —

26 —

27 —

28 —

30 —

31 —

32 —

Instruments de mesure de la masse 3 I'hectolitre des céréales
Instruments for measuring the hectolitre mass of cereals

Manometres des instruments de mesure de la tension artérielle (sphygmo-
manomeétres)

Manometers for instruments for measuring blood pressure (sphygmomanometers)

Manometres, vacuomeétres, manovacuomeétres indicateurs
Indicating pressure gauges, vacuum gauges and pressure-vacuum gauges

Pyrométres optiques a filament disparaissant
Optical pyrometers of the disappearing filament type

Manometres, vacuomeétres, manovacuométres enregistreurs
Recording pressure gauges, vacuum gauges, and pressure-vacuum gauges

Poids des classes de précision E; E2 F1 F, M; de 50 kg & 1 mg
Weights of accuracy classes E; E, Fy F, M, from 50 kg to 1 mg

Taximétres
Taximeters

Tables alcoométriques internationales
International alcoholometric tables

Manomeétres pour pneumatiques de véhicules automobiles
Tyre pressure gauges for motor vehicles

Metre étalon rigide pour agents de vérification
Standard one metre bar for verification officers

Poids étalons pour agents de vérification
Standard weights for verification officers

Seringues médicales
Medical syringes

Compteurs de volume de liquides (autres que |'eau). Dispositifs complémentaires
Volume meters for liquids (other than water). Ancillary equipment

Réglementation technique des instruments de pesage a fonctionnement non-
automatique

Technical regulations for non-automatic weighing machines

Mesures de capacité de service
Capacity serving measures

Mesures de longueur a bouts plans (calibres & bouts plans ou cales-étalons)
End standards of length (gauge blocks]

Compteurs de volume de gaz & parois déformables
Diaphragm gas meters

Compteurs de volume de gaz a pistons rotatifs et compteurs de volume de
gaz a turbine

Rotary piston gas meters and turbine gas meters
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33 —— Valeur conventionnelle du résultat des pesées dans l'air

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

64

Conventional value of the result of weighing in air

Classes de précision des instruments de mesurage
Accuracy classes of measuring instruments

Mesures matérialisées de longueur pour usages généraux
Material measures of length for general use

Vérification des pénétrateurs des machines d’essai de dureté
Verification of indenters for hardness testing machines

Vérification des machines d'essai de dureté (systéme Brinell)
Verification of hardness testing machines (Brinell system)

Vérification des machines d’essai de dureté (systéme Vickers)
Verification of hardness testing machines (Vickers system)

Vérification des machines d’essai de dureté (systémes Rockwell B, F, T - C,A, N}
Verification of hardness testing machines (Rockwell systems B, F, T - C, A, NJ

Pipettes graduées étalons pour agents de vérification
Standard graduated pipettes for verification officers

Burettes étalons pour agents de vérification
Standard burettes for verification officers

Poingons de métal pour agents de vérification
Metal stamps for verification officers

Fioles étalons graduées en verre pour agents de vérification
Standard graduated glass flasks for verification officers

Alcoométres et aréomeétres pour alcool et thermométres utilisés en alcoométrie
Alcoholometers and alcohol hydrometers and thermometers for use in alcoholometry

Tonneaux et futailles
Casks and barrels

Compteurs d'énergie électrique active & branchement direct (de la classe 2)
Active electrical energy meters for direct connection (class 2)

Poids étalons pour le contrdle des instruments de pesage de poriée élevée
Standard weights for testing of high capacity weighing machines

Lampes & ruban de tungsténe pour I'étalonnage des pyrométres optiques
Tungsten ribbon lamps for calibration of optical pyrometers

Compteurs d'eau (destinés au mesurage de I'eau froide)
Water meters (intended for the metering of cold water)

Instruments de pesage totalisateurs continus & fonctionnement automatique
Continuous totalising automatic weighing machines

Trieuses pondérales de contrdle et trieuses pondérales de classement
Checkweighing and weight grading machines

Poids hexagonaux. Classe de précision ordinaire de 100 g & 50 kg
Hexagonal weights. Ordinary accuracy class, from 100 g to 50 kg

Caractéristiques métrologiques des éléments récepteurs élastiques utilisés
pour le mesurage de la pression. Méthodes de leur détermination

Metrological characteristics of elastic sensing elements used for measurement of
pressure. Determination methods
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54 —

55 —

56 —

57 —

58 —

59 —

60 —

63 —

64 —

65 —

66 —

67 —

68 —

69 —

70 —

71 —

Echelle de pH des solutions aqueuses
pH scale for agueous solutions

Compteurs de vitesse, compteurs mécaniques de distances et chronotachy-
graphes des véhicules automobiles - Réglementation métrologique

Speedometers, mechanical odometers and chronotachographs for motor vehicles. Metro-
logical regulations

Solutions-étalons reproduisant la conductivité des électrolytes
Standard solutions reproducing the conductivity of electrolytes

Ensembles de mesurage de liquides autres que |'eau équipés de compteurs
de volumes. Dispositions générales

Measuring assemblies for liquids other than water fitted with volume meters. General
provisions.

Sonometres
Sound level meters

Humidiméatres pour grains de céréales et graines oléagineuses
Moisture meters for cereal grains and oilseeds

Réglementation métrologique des cellules de pesée
Metrological regulations for load cells

Doseuses pondérales a fonctionnement automatique
Automatic gravimetric filling machines

Caractéristiques des extensométres métalliques a résistance
Performance characteristics of metallic resistance strain gages

Tables de mesure du pétrole
Petroleum measurement tables

Exigences générales pour les machines d'essai des matériaux
General requirements for materials testing machines

Exigences pour les machines d'essai des matériaux en traction et en compression
Requirements for machines for tension and compression testing of materials

Instruments mesureurs de longueurs
Length measuring instruments

Ensembles de mesurage de liquides autres que l'eau équipés de compteurs de
volumes. Contrdles métrologiques

Measuring assemblies for liquids other than water fitted with volume meters. Metro-
logical controls

Méthode d'étalonnage des cellules de conductivité
Calibration method for conductivity cells

Viscosimétres a capillaire, en verre, pour la mesure de la viscosité cinématique
Glass capillary viscometers for the measurement of kinematic viscosity.

Méthode pour la détermination des erreurs de base et de reversibilité des ana-
lyseurs de gaz
Method for the determination of intrinsic and hysteresis errors of gas analysers

Réservoirs de stockage fixes a pression atmosphérique ou sous pression. Pres-
criptions générales
Fixed storage tanks at atmospheric pressure or under pressure. General requirements
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72 — Compteurs d'eau destinés au mesurage de I'eau chaude

Hot-water meters

73 — Prescriptions pour les gaz purs CO, CO;, CHi H, O, N; et Ar destinés a la

préparation des mélanges de référence

Requirements concerning CO, CO, CH, H, O, N, and Ar pure gases intended for the
preparation of reference gas mixtures

DOCUMENTS INTERNATIONAUX
INTERNATIONAL DOCUMENTS

DI N°

1 — Loi de métrologie
Law on metrology

2 — Unités de mesure légales
Legal units of measurement

3 — Qualification légale des instruments de mesurage
Legal qualification of measuring instruments

4 — Conditions d'installation et de stockage des compteurs d’eau froide
Installation and storage conditions for cold water meters

5 — Principes pour |'établissement des schémas de hiérarchie des instruments de
mesure
Principles for the establishment of hierarchy schemes for measuring instruments

6 — Documentation pour les étalons et les dispositifs d'étalonnage
Documentation for measurement standards and calibration devices

7 — Evaluation des étalons de débitmétrie et des dispositifs utilisés pour I'essali
des compteurs d'eau
The evaluation of flow standards and facilities used for testing water meters

8 — Principes concernant le choix, la reconnaissance officielle, l'utilisation et la
conservation des étalons
Principles concerning choice, official recognition, use and conservation of measurement
standards

9 — Principes de la surveillance métrologique
Principles of metrological supervision

10 — Conseils pour la détermination des intervalles de réétalonnage des équipements
de mesure utilisés dans les laboratoires d'essais
Guidelines for the determination of recalibration intervals of measuring equipment
used in testing laboratories

Note — Ces publications peuvent étre acquises au / These publications may be purchased from

66

Bureau International de Métrologie Légale, 11, rue Turgot, 75009 PARIS.

Les Recommandations Internationales 62, 66 et 68 a 73 sont en cours d'impression.
The International Recommendations 62, 66 and 68 to 73 are being printed.
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21, rue du 6 Septembre

1000 SOFIA

TP — 8591

TX 22 570 DKS

TG techprogress

CAMEROUN

Mr E. NDOUGOU

Chef du Service des Poids et Mesures
Ministére du Commerce et de !'Industrie
Direction des Prix et des Poids et Mesures
YAQUNDE

TP 237-22-35-69

TX 82-68 a Yaoundé

CANADA

Mr R.G. KNAPP

Director, Legal Metrology Branch
Consumer and Corporate Affairs
Tunney's Pasture, Avenue Holland,
Standards Building

OTTAWA, Ontario K1A 0OC9

TP 1-613-992 38 19
TX 053 3694

REPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE

Membre & désigner par son Gouvernement
Correspondance adressée a

Bureau d’Etat de Métrologie

de la Rép. Pop. de Chine

POB 2112

BEIJING

CHYPRE

Mr M. EROTOKRITOS

Chief Industrial Officer

Ministry of Commerce and Industry
NICOSIA.

TP 357-21-40 34 41
TX 2283 MIN COMIND
TG mincommind Nicosia
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REPUBLIQUE DE COREE

Mr CHANG KI-JUNG

Director of Metrology Division

Bureau of Standards

Industrial Advancement Administration
2, Chung-and-dong,

KWACH'ON, KYONGGI-DO 171-11

TP 82-2-590-8990

TG KORIAA.

REPUBLIQUE POP. DEM. DE COREE

Mr KIM HI SANG

Directeur de l'lnstitut Central de Métrologie
du Comité Métrologique auprés du Comité
National de la Science et de la Technologie
Arrondissement de Sadong

PYONGYANG

TG standard

CUBA

Mr J. GOMEZ ROSELL

Director INIMET

¢/o Mr Acosta Alemany

Comite Estatal de Normalizacion

Calle 12 N° 314 entre 3A y 5A, Miramar
HABANA

TX 511422 CINAN

TP 53-7-67901

TG CEN HAVANA

DANEMARK

Mr Ove E. PETERSEN

Senior Executive Engineer
Secretariat for Metrology
National Agency of Technology
Tagensvej 135

DK-2200 COPENHAGEN N

TP 45 1 85 10 66

TX 15768 techno DK

EGYPTE

Mr F.A. SOBHY

Président,

Egyptian Organization for Standardization
and Quality Control

2 Latin America Street, Garden City
CAIRO.

TP 20-2-26 355 et 29 720

TX 93 296 EOS

TG TAWHID

ESPAGNE

Mr M. CADARSO

Vice-Président

Comision Nacional de ‘Metrologia y Metrotecnia
¢c/General Ibanez de Ibero, 3

28003 MADRID

TP 34-1-233 38 00

ETATS-UNIS D’AMERIQUE

Mr D.E. EDGERLY

Manager, Standards Management Program
Office of Product Standards Policy
National Bureau of Standards

Building 101, Room A 625
GAITHERSBURG, Maryland 20899

TP 1-301-921 32 87

TX 898 493 GARG
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ETHIOPIE

Mr Yohannes AFEWORK

Head of Technical Service
Ethiopian Standards Institution
P.O. Box 2310

ADDIS ABABA.

TP — 15 04 00 et 15 04 25

TG ETHIOSTAN

FINLANDE

Madame U. LAHTEENMAKI
Director of Metrology Department
Technical Inspection Centre

Box 204

SF 00181 HELSINKI 18

TP 358-0-61 671

TG TEKTARTOS HKI

FRANCE

Mr Ph. BERTRAN

Chef du Service de la Métrologie

D.Q.S.1. Ministére du Redéploiement Industriel
et du Commerce Extérieur

30-32, rue Guersant

75840 PARIS Cedex 17

TP 33 (1) 572-85-85

TX DIRSIM 649917 F

GRECE

Madame M. GITZEN!
Fonctionnaire technique
Direction des Poids et Mesures
Direction Générale Technique
Ministére du Commerce
ATHENES

GUINEE

Mr B. CONDE

Directeur du Service National

de Métrologie Légale,

Ministére du Commerce Intérieur
CONAKRY.

TP — 42 403 et 41 720

HONGRIE

Mr M. GACSI

Président, Orszagos Mérésiigyi Hivatal,
P.O. Box 19

H-1531 BUDAPEST

TP 36-1-85 05 99 et 85 13 28
TX 22-4865 OMH
TG HUNGMETER Budapest

INDE

Mr S. HAQUE

Director, Weights & Measures
Ministry of Food and Givil Supplies
Directorate of Weights and Measures
12-A, Jam Nagar House

NEW DELHI 110 011

TP — 38 53 44

TX 31-3711 COOP IN

TG POORTISAHAKAR
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INDONESIE

Mr R. HAROEN

Direktur Metrologi,
Departemen Perdagangan
Jalan Pasteur 27

40171 BANDUNG.

TP 62-22-50 597 et 50 695

TX 28 176 DITMET BD

IRLANDE

Mr A. McGRATH

Principal Officer, Legal Metrology Section
Department of Industry, Trade, Commerce and
Tourism

Frederick Building, Setanta Centre,

South Frederick Street,

DUBLIN 2.

TP 353-1-71 08 33

TX 24 651

TG TRADCOM Dublin

ISRAEL

Mr A. RONEN

Controller of Weights, Measures and Standards
Ministry of Industry and Trade

P.O.B. 299

JERUSALEM 94190.

TP 972-2-27 241

TG MEMISCOM Jerusalem

ITALIE

Mr C. AMODEO

Capo dell’Ufficio Centrale Metrico,
Via Antonio Bosio, 15

00161 ROMA.,

TP 39-6-348 78 34

JAPON

Mr K. HZUKA

Director General

National Research Laboratory of Metrology
1-4, 1-Chome, Umezono, Sakura-Mura, Niihari-Gun
IBARAKI 305.

TP 81-298-54 41 49

TX 3652570 AIST

TG KEIRYOKEN TSUCHIURA

KENYA

Mr P.A. AYATA

Superintendent of Weights and Measures
Weights and Measures Department

~ Ministry of Commerce

P.O. Box 41071

NAIROBI

TP 254-2-33 51 55 et 33 51 11

TG ASSIZERS, Nairobi

LIBAN

Membre 2 désigner par son Gouvernement
Correspondance a adresser a

Service des Poids et Mesures,

Ministére de I'Economie et du Commerce,
Rue Al-Sourati, imm. Assaf
RAS-BEYRQUTH.

TP — 34 40 60
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MAROC

Mr M. BENKIRANE

Chef de la Division de la Métrologie Légale
Direction du Commerce Intérieur,

Ministére du Commerce et de I'Industrie,
RABAT.

TP 2112-7-51 792

MONAGCO

Mr A. VATRICAN

Secrétaire Général,

Centre Scientifique de Monaco
16, Boulevard de Suisse

MC MONTE CARLO.

TP 33-93-30 33 71

NORVEGE

Mr K. BIRKELAND

Directeur, Det norske justervesen
Postbox 6832 St. Olavs Plass
0130 OSLO 1

TP 47-2-20 02 26

PAKISTAN

Membre 2 désigner par son Gouvernement
Correspondance adressée a

Pakistan Standards Institution

39-Garden Road, Saddar

KARACHI-3,

TP — 73088
TG PEYASAI

PAYS-BAS

Mr J. NIEUWLAND

Chef

Section des Affaires Légales
Dienst van het lJkwezen
Hoofddirectie

Postbus 654

2600 AR DELFT.

TP 31-15-56 92 71
TX 38 373 NKWZ

POLOGNE

Mr T. PODGORSKI

Président Adjoint,

Polski Komitet Normalizacji, Miar i Jakosci
ul. Elektoralna 2

00-139 WARSZAWA.

TP 48-22-20 54 34
TX 813 642 PKN
TG PEKANIM

ROUMANIE

Mr 1. ISCRULESCU

Directeur, Institutul National de Mstrologie,
Sos Vitan-Birzesti nr. 11

BUCAREST 4.

TP — 83 35 20
TX 11 871
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ROYAUME-UNI

Mr P.B. CLAPHAM

Director,

National Weights and Measures Laboratory,
Department of Trade and Industry

26, Chapter Street

LONDON SW1P 4NS.

TP 44-1-211 30 00
TX 88 11 074 DTHQ

SRl LANKA

Mr H.LR.W. MADANAYAKE

Deputy Commissioner of Internal Trade
Measurement Standards and Services Division
Department of Internal Trade

101, Park Road

COLOMBO 5.

TP — 83 261

SUEDE

Mr R. OHLON

Ingénieur en Chef, Statens Provningsanstalt.
P.O. BOX 857

S-501 15 BORAS.

TP 46-33-16 50 00

TX 362.52

TG TESTING B BORAS

SUISSE

Mr P. KOCH

Vige-Directeur, Office Fédéral de Métrologie,
Lindenweg 50

3084 WABERN/BE.

TP 41-31-54 10 61
TX 33 385 LATOP
TG OFMET

TANZANIE

Mr M. KABALO

Principal Inspector, Weights & Measures
Weights and Measures Bureau

P.O. Box 313

DAR ES SALAAM.

TP — 63 639

TG WEIGHING Dar es Salaam

TP = telephone

TCHECOSLOVAQUIE

Mr T. HILL ]

Président, Urad pro normalizaci a mereni,
Vaclavské namesti ¢.19

11347 PRAHA 1 — NOVE MESTO.

TP 42-2-26 22 51
TX 121 948 UNM
TG normalizace

TUNISIE

Mr Ali BEN GAID

Président Directeur Général

Institut National de la Normalisation
et de la Propriété Industrielle

Boite Postale 23

1012 TUNIS BELVEDERE

TP 216-1-785 922

TX 13 602 INORPI
U.R.S.S.

- Mr LK. ISSAEV

Chef du Département de Métrologie,
Gosstandart,

Leninsky Prospect 9

117049 MOSCOU.

TP — 236 40 44
TX 411 378 GOST
TG Moskva-Standart

VENEZUELA

Mr H. REYES CABRERA

Directeur

Servicio Nacional de Metrologia
Ministerio de Fomenio,

Av. Javier Ustariz, Edif. Parque Residencial
Urb. San Bernardino

CARACAS.

TP 58-2-52 14 09

TX 22 753 MINFO

TG METROLOGIA Caracas

YOUGOSLAVIE

Mr N. BEVK

Sous-Directeur,

Bureau Fédéral des Mesures et Métaux Précieux
Mike Alasa 14

11000 BEOGRAD.

TP 38-11-18 37 36

TX 11 020 YUZMBG

Les numéros sont en général indiqués pour le régime automatique international & [I'exception

des numéros qui sont précédés d'un trait.

The call numbers are generally indicated for international automatic dialling except where the

local number s preceded by a dash.

TG = telegramme TX = telex

Pour tout télex ou télégramme, il est nécessaire d'indiquer le nom de la personne et sa qualité.
For all telex or telegrams it is necessary to indicate name of person and occupation.
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PRESIDENCE

Président ............ K. BIRKELAND, Norvége
ler Vice-Président ... LK. ISSAEV, U.RS.S.
2e Vice-Président ... W. MUHE, Rép. Féd. d’Allemagne

CONSEIL DE LA PRESIDENCE

K. BIRKELAND, Norvége, Président

LK. ISSAEV, UR.S.S., V/Président W. MUHE, Rép. Féd. d'Allemagne, V/Président
H.W. LIERS, Rép. Dém. Allemande D.E. EDGERLY, Etats-Unis d’Amérique
Ph. BERTRAN, France P.B. CLAPHAM, Royaume-Uni

Madame M.L. HENRION, Belgique
Le Directeur du Bureau International de Métrologie Légale

BUREAU INTERNATIONAL DE METROLOGIE LEGALE

Directeur B. ATHANE
Adjoint au Directeur S.A. THULIN
Adjoint au Directeur F. PETIK
Ingénieur Consultant A.B. TURSKI
Administrateur Ph. LECLERCQ

MEMBRES D’HONNEUR

J. STULLA-GOTZ, Autriche — Président du Comité

H. KONIG, Suisse — Vice-Président du Comité

H. MOSER, Rép. Féd. d’Allemagne — Membre du Conseil de la Présidence
F. VIAUD, France — Membre du Conseil de la Présidence

M.D.V. COSTAMAGNA — Premier Directeur du Bureau

V. ERMAKQOV, U.R.S.S. — Vice-Président du Comité

AJ. van MALE, Pays-Bas — Président du Comité

A. PERLSTAIN, Suisse — Membre du Conseil de la Présidence
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ADRESSES DES SERVICES DES MEMBRES CORRESPONDANTS

ALBANIE

Drejtoria e Kontrollit te Mjeteve Matese
prane Keshillit te Ministrave
TIRANA

BAHREIN

The Responsible of Metrology
Standards and Metrology Section
Ministry of Commerce and Agriculture
P.O. Box 5479

MANAMA

BOTSWANA

The Permanent Secretary

Division of Weights and Measures
Ministry of Commerce and Industry
Private Bag 48

GABORONE

BURKINA FASO

Direction Générale des Prix
Ministére du Commerce

et de I'Approvisionnement du Peuple
B.P. 19

OUAGADOUGOU

COLOMBIE

Superintendencia de Industria y Comercio
Centro de Control de Calidad y Metrologia
Cra. 37 No 5295, 4° piso

BOGOTA D.E.

EQUATEUR

The Director General

Instituto Ecuatoriano de Normalizacion
Calle Baquerizo Moreno No 454

entre 6 de Diciembre y Almagro
Casilla No 3999

QUITO

FIDJI

The Chief Inspector of Weights and Measures
C/o Ministry of Economic Planning

and Development

P.O. Box 2118

SUVA

HONG-KONG

The Director of Industry

{(Attn : Principal Industry Officer, Weights
and Measures)

Industry Department

Ocean Centre, 14/F

5, Canton Road

KOWLOON
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IRAK

Planning Board

Central Organization for Standardization
and Quality Control

P.O.B. 13032

Al Jadiria

BAGHDAD

ISLANDE

The Director

lcelandic Office of Metrology
Loggildingarstofan

Sioumuli 13

105 REYKJAVIK

JAMAIQUE

The Director

Jamaican Bureau of Standards
6 Winchester Road
KINGSTON 10

JORDANIE

Directorate of Standards
Ministry of Industry and Trade
P.O. Box 2019

AMMAN

KOWEIT

The Under Secretary

Ministry of Commerce and Industry
Department of Standards and Metrology
Post Box No 2944

KUWAIT

LUXEMBOURG

Le Préposé du Service de Méirologie
Administration des Contributions
Rue des Scillas

2529 HOWALD

MALI

Le Directeur Général des Affaires Economiques
(Service des Poids et Mesures)

B.P. 201

BAMAKO

MAURICE

The Director

Mauritius Standards Bureau
Ministry of Commerce and Industry
REDUIT

NEPAL

The Chief inspector

Mint, Weights and Measures Department
Ministry of Finance

His Majesty's Government
Bhimsenstambha

KATHMANDU
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NOUVELLE-ZELANDE

The Chief Inspector of Weights and Measures
Department of Labour

Head Office

Private Bag

WELLINGTON 1

PANAMA

Le Directeur

Comision Panamena de Normas Industriales
y Tecnicas

Ministerio de Comercio e Industrias
Apartado 9658

PANAMA 4

PEROU

The Director General

ITINTEC Instituto de Investigacion Tecnologica
Industrial y de Normas Tecnicas

Apartado 145

LIMA 100

PHILIPPINES

The Director

Product Standards Agency
Ministry of Trade and Industry
Trade & Industry Building

361 Sen. Gil J. Puyat Avenue
Makati, Metro Manila
PHILIPPINES 3117

PORTUGAL

Director-Geral da Qualidade
Ministerio da Industria e Energia
Rue José Estevdo, 83-A

1199 LISBOA Codex

SYRIE

The General Director

The Syrian Arab Organization

for Standardization and Metrology
P.O. Box 11836

DAMASCUS

TRINITE ET TOBAGO

The Director

Trinidad and Tobago Bureau of Standards
P.O. Box 467

PORT OF SPAIN

TURQUIE

Le Directeur du Service des Poids et Mesures
Ticaret Bakanligi, Olgiller ve Ayarlar

Muadir Vekili - Bakanliklar

ANKARA

Grande Imprimerie de Troyes, 130, rue Général-de-Gaulle, 10000 TROYES
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